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峻域發展(香港)有限公司 

屯門建發街 5號廣建貿易中心 26樓 2608室 

 
 
SGS 檔案編號 : HKES150800001500 

 
本報告為報告編號為 HKEET1507001415ES之中文譯本。 

對據稱為“Alkamedi Water Ionizer”之樣品去除重金屬效能之測試報告。 

 
1. 樣品資料樣品資料樣品資料樣品資料 

 

香港通用檢測認證有限公司樣品編號 樣品標籤 

W1507780 過濾前 

W1507781 過濾後 

 
  評價 ：由香港通用檢測認證有限公司進行 

  測試時間 ：二零一五年七月二十二日至二零一五年八月四日 

 
2. 採樣方法採樣方法採樣方法採樣方法 

 
先準備一缸已知濃度的重金屬溶液(鉛濃度約 1毫克/升、鉻濃度約 1毫克/升、汞濃度約 1毫克/升及鐵濃度約 

1毫克/升) 作為供水缸。在常溫下，透過水泵把供水缸內之重金屬溶液泵進濾水機樣品 - Alkamedi Water 

Ionizer。在顯示流量為 1.5至 2升的情況下，排水 5分鐘後，於濾水機入口及淨化水出口處收集水樣本並進行

重金屬測試。 

 
3. 化驗方法及化驗結果化驗方法及化驗結果化驗方法及化驗結果化驗方法及化驗結果 

 

化驗項目 化驗方法 W1507780 W1507781 去除效能(%) 

鉛 (毫克/升) 1.1 0.034 96.9 

鉻(毫克/升) 0.96 0.012 98.8 

汞 (毫克/升) 1.1 0.10 90.9 

鐵 (毫克/升) 

實驗室內部方法 (ICP / ICPMS) 

1.0 0.14 86.0 

 
 注 : 本報告之英文本與中文譯本文義如有歧異，概以英文本為準。 

 
***報告完*** 

香港通用檢測認證有限公司  

代表簽名 

 

黎美兒 

部門經理 
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照片附件照片附件照片附件照片附件 

 
 

 

 
 
 
 

此照片僅限於隨香港通用檢測認證有限公司正本報告使用 

 

  
授權簽署 

 
 
未經香港通用檢測認證有限公司書面批准，除了完整的報告外，這個測試檔不能以任何方式轉載。 
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